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REPRÉSENTANT 
POUR LA FRANCE : 


SERINGUES DIVERSES 



Seringues Record 


Corps cristal, piston nickel à segment avec embout et 
garniture mi'tallique. 

Toates nos sepingues subissant un essai, 
sont Vendues aVee gapantie. 

Capacité. 1 2 3 S 10 ! ) 30 30 c/c 


Numéro.G 630 631 632 633 634 633 636 637 


Compl. en boîte 
métal avec 2 

aiguilles.... 44 48 56 62 80 96 140 1.90 frs. 

Nues. 22 24 30 35 50 60 88 132 » 

Echange-Rêp.. 18 20 23 25 34 44 60 100 » 


Seringues Record à embout latéral 


Capacité . 


Numéro.G 


Complet e 
Nues. 


82 

55 


Seringues Simplex 


Tube et piston en cristal avec calotte métal soudé, 
olTre tous les avantages des seringues en cristal, tout en 
étant beaucoup moins fragile et supprimant dans tous les 
cas l’emploi d’un embout Intermédiaire pour monter 
l’aiguille. 


Capacité. 12 3 

Numéro.K 831 832 833 

Complet en boîte 18.50 20 28 

Nues. 9.50 10.50 13.20 

Echange-liép,. 7. » 9. » 10. » 

— 1 - 


10 


20 cc 


14.50 

11 . » 


18 

14.50 


47 frs 
26 » 
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Seringue Record de Hackenbruch 

Capacité... 1 2 10 20 c/c 

Numéro.. G 655 6-56 657 658 659 

En boîte... 55 60 74 90 105.50 

Nue. 33.50 36 46 56 70 frs. 


Seringue à tuberculine, modèle Record 

Numéro G 660 1/2 c/c (30). En boîte 60. » Nue 36. » Echange-Réparation 30. » 


Seringue à tuberculine, modèle Record 

Numéro G 661, 1 c/c (50) Gomp. en boîte 60. » Nue36.)) Réparation 30. » 


Seringue à tuberculine, modèle Record, extra-long 



Numéro G 662 1 c/c (100). Complète en boîte 90. s> Nue 60. » Echange-Réparation 48. » 


Seringue à tuberculine de Waller, modèle Record 

Numéro G 663 Cap. 1 c/c Complète en boîte 99-.50 Nue 67.50 Réparation 52. » 


Seringue à tuberculine de Sahli, modèle Record 

Numéro G 66i. Complète en boîte 78. » Nue 55.50 Réparation 36. » 

Seringue Record de Barthélémy pour injections mercurielles 



Cap. 1/4 c/c (15) N” G 665 Complète en boîte 67.50 Nue 47.50 Réparation 36. » 

Seringue Record de Ziehler, 
pour injections mercurielles 

Cap. 1.5/40 c/c. N" G 666 

Compl. en boîte 78.» Nue 47.50 Réparation 33.ï 
Aiguille pour la seringue de Ziehler 
Numéro G 667 7.50 Pièce 





































Seringue de Kilian pour la Cloison Nasale 



Seringue Lacrymale Record 


Complet en boîte 
avec 3 embouts de nickel pur : 


N» G 681 . 65. D 

N” G 682 l’embout seul. 5. » 








































Seringue Record pour injections intra-utérines 

Cap.2_5 c/c 

N° G 8ti8 669 

nue 60. » 68. » 

. rM* i wi | échanfre rép. 28. » 36. » 

^ ----- 



Seringue Record de Guyon pour instillation 

Cap. 6 c/c N» G. 670 

complète en boîte . 170. » 

nue avec une canule. 140. » 

réparation. 49. » 



Seringue Record de Ultzmann 

Numéro G 671. Nue 52. ». La canule seule Numéro G 672, 24. » 



Seringue Laryngienne Record 


Cap. 2 .6 c/c 

N° G. 67.3 674 

Nue 60. » 70. » 

Réparation 30. » 36. » 


Seringue d’Alexander pour Oto-Rhino-Laryngologie 



N” G 676 avec 6 embouts divers en 

boîte métal. 

N° G 677 avec 2 embouts en boîte métal 
Échange Réparation. 


250. » 
190. » 
36. » 


_ 4 _ 
















































Âmpullomat 



Boîte rectangulaire pour conserver des seringues dans une 
solution désinfectante, récipient en verre, couvercle en métal. 

K 821 complet avec : 

1 Seringue Record à tuberculine 
5 Seringues Record de 1, 2, 5, 10 et 20 c/c et 


20 aiguilles. 550. » 

N” K 822 récipient nu, sans seringues et aiguilles. 300. » 


Trousse à Injection Primus II. 



Portative Simple 
Pratique 

Fermeture étanche, 
arrangement ingénieux, 
modèle maniable 
sans aspérités 
avec 3 aiguilles R. F. 
et d Seringue Record de 

1 2 5 dO c/c 

N» K 8d5 8dtî 817 8d8 

66.» 70.» 80.» 95.» 





















































Styloambulant 


Trousse à injection, avec seringue Record et aiguille 
Ambulant, modèle long avec seringue Record I 2 r/c 


Numéros .. 

.G 710 

711 


68. » 

78. » 

Ambulant, modèle court av 

ec seringue Record 1 

2 c/c 

Numéros G. 

. 712 

713 


60. » 

63. )) 



Seringue de Pauchet pour anesthésie locale 

Monture métal, corps verre, Cap. o 10 20 c/c 

Numéros F . iTÔ ÎTI rT2 

Nue. 567“^ 6471 70. » 

En métal ... 56. » 64. » 7071 ' 



Seringue de Janet pour lavages Vésicaux 


Piston en nickelin, Capacité. 

Numéro G. 

Nue. 

Réparation. 


Seringue Dentaire de 



Guido Fischer 

Cylindre en verre, monture métal, à barrettes, 


jiiston en métal. 72. » 

Numéro D 200, capacité 2 c/c nue avec 

clef en étui carton. 

Numéro D 201, capacité 1 c/ç. 72. d 

Numéro D 202, complet avec 1 embout, 
clef et 2 flacons d’aiguilles 

2 c/c en étui. 110. )) 

Numéro D203, complet avec 1 embout Ic/c 110. » 
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AIGUILLES CONTRACID 


Aiguilles à simple ailette XuiiiiW'O F M7 


Diamèlre on millimèlres 
Longueur mm. La douzaine 

an 

;jo 

40 

f)ü 160 francs 


«0 


C./IO 7,10 8/10 10,10 


Aiguilles du D" EMMERY, Canon Carré 

Pour injections intraveineuses, Numéro a037 G 
30X10/10 30x12/10 19. » La pièce 



Aiguilles du VERNES, à ailettes 



80x12/10 18. 9 80x13/10 20. » la pièce 

Aiguilles à plateau 

Numéro aO-jn G 19. » la pièce 


Aiguilles pour Ponction Lombaire 



Aiguille de Laborde à double ailette et m.mdriu Vuméro F 118 
80 mm 10/10 28. » 12/10 30.50 13,10 32. » La pièce 

100 mm 32.50 34. » 35. » » 

lao mm 33.50 34. » 39. » » 


Aiguilles Trocart de Dupouy, Vuméro F 119 



Instrument à vacciner de Lindenborn avec lame en contracid, Numéro C 541 
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Aiguilles R. 

F. 

pour ponction lombaire 


Aiguilles de Laborde 

à double ailette 

et mandrin F 118 R. F. 


10/10 


12/10 

15/10 La pièce 

80 mm 

18. » 


18. » 

19. » 

100 

18. » 


18. » 

20. » 

m 

18. » 


19. » 

21. » 


Trocarts de 

Dupouy, Numéro F 119 R. F. 


8/10 


10/10 

12/10 

80 m m 

10. » 


11. î 

11.50 

100 

11. » 


11. . 

11.75 

110 

11. » 


12. » 

12. » 


Trocart de Bier, N” 206f) R.F. 100X10/10 18. » 100x12/10 33. » 


AIGUILLES A SUTURE 

Nos aiguilles sont faites du meilleur acier anglais. Elles sont parfaitement trempées, polies et nickelées. Chaque 
aiguille est repassée sur la pierre à l'huile. Nos produits offrent les avantages suivants : 

Élasticité parfaite Pointes bien effilées Chas calibrés. 

En dehors des aiguilles figurées dans ce catalogue nous fournissons sur demande toute autre forme d’après 
modèle ou croquis. 

Toutes nos aiguilles peuvent être fournies avec chas ordinaire ou à ressort. Précisez le modèle choisi à la 


Aiguilles à suture 

Explication des signes ; 

O Section rond A Section triangulaire 0 Section ovale 


commande. 
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Fistules, Sutures Musculaires et Gynécologiques 

Aiguilles pour iistules, demi-cercle mince, pointe ti-iangl 

— — — — — ronde. 

— — — — — laticéolt^e 

Aiguilles pour fistules, demi-cercle, forte, pointe IrianguI 

— — — — ronde . 

— — — — lancéolé 

Aiguilles pour fistules, très courbes pointe Iriangulaire. 

— — — — lancéolée 

Aiguilles de Koenig.. . 

— de Koenig, forme d’hameçon. 

— très courbes. 

— de Martin pour gynécologie. 

— de Ferguson. 

Aiguilles pour sutures conlournantes, 1 ondes. 

Aiguilles pour intestins 

demi-courbes, pointe ronde. 


Aiguilles à Sutures 

Sutures Musculaires et cutanées 

juilles demi courbes, pointe triangulaire . 

romie 

— — — — lancéolée . 

— courbes, pointe triangulaire .... 

— — — ronde. 

— — — lancéolée. 

— droites, pointe triangulaire .... 

— — ronde. . . . . 

— — — lancéolée. 


— droites — 

— légèrement courbes, pointe ronde 

Aiguilles pour les yeux - 


Aiguilles pour sutures vasculaires 


Aiguilles pour ligatures 

manche rond. 

ovale. 

pour sulures du palais. 

pour fistule viginale. 


Aiguilles de Hagedorn 

demi-courbes. 

demi-cercle pour sutures externes . 

— pour gynécologie .... 

— pour les yeux. 

— pour sutures contournantes . 

1/4 circulaires. 

.3/8 — . 

droites. 


Formes Anglaises et Aniéricaipes 

demi-courbes, pointe triangulaire. 

courbes . 

droites . .. 


rirandeui 


1 — 14 
1—14 
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1-11 
1-14 
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0011-9 
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1 - 10 
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1-30 


210. 

310. 

210. 

210 . 

310. 


310. 

240. 

240. 

310. 

260. 

310. 

310. 

290. 

210 . 

310. 

360. 

210. 


210 . 

210 . 

200 . 

210 . 


260. 

260. 

260. 

260. 

260. 


210. » 
210. » 
210. » 
LA awosSE 


260. 

240. 

170. 

260. 

310. 


170. 

170. 


260. 

310. 


310. 

310. 


210 . 

210 . 

210 . 


170. 


Cenditiens Générales de Vente 

Nos prix s’entendent pour marchandises prises dans nos magasins et payables à PARIS, quel que soient le mode 
de livraison et de recouvrement. Toutes nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataii’e. 

Les payements ont lieu comme .suit. 

30 jours net tin du mois, pour toute première affaire donner les références d'usage. 

Il n’est fait droit à aucune réclamation huit jours après la réception des marchandises. 

Prière de bien vouloir demander notre catalogue spécial de microscopes, polarimètres et balances de précision. 
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